INFORME DE ENSAYOS EN ANALISIS DE PLATA

AP ITAL CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JALISCO
Av. Topacio # 2486 Fracc. Verde Valle, Guadalajara, Jal. / Laboratorio de Pruebas de Metales Preciosos
Ing. Jesus Martinez Herndndez.

AMERICA = o Laboratorio
Numero de Acreditacion No. Q-0073-009 / 11 FTE-13/ Pagina 1 de 1 de Metales
[Fecha de Acreditacion: 2009-0i-25 s e s e
DATOS DEL CONTRATANTE: FOLIO No. 20558
Nombre: PEDRO PEREZ Razén Social: PEDRO PEREZ
Calle: PABLO VILLASENOR #426 Colonia:
Ciudad: GUADALAJARA JAL C.P.:
Teléfono: 3314426679
DATOS DE LA MUESTRA:
Kilataje Estampado: SIN KILATAJE. Procedencia; MUESTRA EXTERNA (V)
Tipo de Anilisi NOM-033-SCFI-1994 7.2 Peso Total de la Pieza: 3,08 g
Registro del Fabricante: SR Tipo de Pieza: DIJE MARTILLADO
Fecha de ejecucion: 06/03/2020 Fecha de Recepcién: 05/03/2020
DATOS DEL ANALISIS : Método del Ensayo: NOM-033-SCFI-1994 (7.3 plata)
Fé6rmula: Milésimas de plata=((VxF)/m) x 100
Donde m=peso de la muestra cn mg
F= g de plata equivalente a 1Ml de  Sulfocianuro
V=Volumen de ml gastados de Sulfocianuro.
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3
Volumen 34,5000 34,4000
Milesimas 0,9425 0,9397
PROMEDIO MILESIMA 0,9411 Fecha de Emision:
PROMEDIO VOLUMEN 34,4500 06/03/2020

OBSERVACIONES: E009438 1/1

DESVIACIONES, ADICIONES O EXCLUSIONES A LOS METODOS DEL ENSAYO:
N/A

CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA):
20% TEMPERATURA 37% HUMEDAD RELATIVA

INCERTIDUMBRE DEL ENSAYO: DICTAMEN NOM-033-SCFI-1994:
NO APLICA
 Equipo Usado y Cédigo/ntimero de serie  |[BALANZA AND HR120 BURETA PATRON DE PLATA ALTA PUREZA 99.99%
TRAZABILIDAD No. de Informe de Calibracion / Certificado |CM-21572 LMV 170361 SIGMA ALDRICH/BAM
Organismo que Calibra CV.C./CENAM CIATEC/CENAM LOTE: MKB28049V
DECLARACIONES:
"El presente Informe de Ensayos solo s refiere a los elementos ensayados por lo que no amparan lote alguno”
""Este reporte no serd vilido ni serd respaldado por el lab io, si presenta tachaduras, enmendaduras o cualquier otra alteracién en su forma o resultados"

""Este reporte no podra ser reproducido en forma total sin la previa autorizacion por escrito del laboratorio de la CRIJPE]."

"El presente reporte no serd valido si no cuenta con las firmas del jefe del Laboratorio v el responsable del reporte.

Responsable del Laboratori inador de Laboratorio
Martha Lomgeli Zudiga

Responsable del Ensaye / Analista

Fecha de Flaboracion: Enero, 2006
Fecha de Revision: Octubre 2018
Adriana de lpMora Robles Martha G. Lomeli Zuiiiga Version: 10
i ico Aprobé Jefe Laboratorio Fecha de la Proxima Revisién: Octubre 2020

4.1.15.14 REGLA DE DECISION:
""Cuando los 4nalisis se realicen por duylicado o adicionales, el resultado se dictamina considerando la media y su desviacién estindard; asimismo se consideran 3 sigmas

fin de obtener una confiabilidad de 99.7% (nivel de riesgo de 0.3%); su resultado se compara contra la ley de metales, en caso de resultar igual o superior se dictamina como
cumplido, en caso contrario, se dictamina incumplido".



